
D04130 - Início rápido de um ciclo

Este documento pode ser baixado em nosso sítio www.soluscope.com (secção UTILIZADORES)

CICLOS DISPONÍVEIS  (lista completa no manual do utilizador) INICIANDO UM CICLO

*	 O tempo do ciclo pode variar segundo o tipo de endoscópio e em função da obstrução dos filtros +/- 2 min).
**	 Para o Soluscope 3 com a opção álcool disponível e activa.

Imediatamente após finalizar a endoscopia, o endos-
cópio deve ser pré-tratado antes de ser colocado no 
Soluscope. Um protocolo mínimo de pré-tratamento é 
apresentado no manual do utilizador. Após consultar o 
número do endoscópio, escolha o conjunto de conectores 
e conecte-o. Ver o doc escolha dos conectores.

Para os ciclos 6 e 8: Conectar

Pressione F3  e leia com cuidado as instruções no 
painel.

Do menu inicial (Pressione MAIN  ou F1  ).

Após concluir a identificação, a seguinte mensagem 
é exibida:

Feche a tampa sem forçar e pressione F3  para iniciar.

MAIN  para informar novamente o dado         
F1  para interromper o ciclo 

A purga é suficiente para uma reutilização imediata do endoscópio. Para guardar por um período 
prolongado, seque manualmente o endoscópio com ar de qualidade médica.

1 2 : 22 : 1 5 Tec l a F3
1 526 Pa r a Comeca r

Tempo 

C i c l o 1 / F3 S t a r t
1 257 OL GAST 2 0 1 692

Endoscope identification

Choosen cycle

PARA O cIclO 6
PRIMEIRO: 6 tabletes 
no recipiente. Feche a 
tampa.
ESPERE até que 
apareça o seguinte 
ecrã antes de colocar 6 tabletes de cloro no 
tanque de desconexão.

P r odu t o i n sc r i do ?
F 1 : Nao F3 : S i m

Número de ciclos 

As instruções desta pagina não eximem o utilizador da leitura do manual do utilizador.

CICLO 1
Limpeza simples

Teste de 
vazamento

Pré-enxagúe

Limpeza

Enxagúe

Desinfecção

Enxagúe

Purga

20 min*

CICLO 2
Limpeza dupla

Teste de 
vazamento

Pré-enxagúe

Limpeza

Enxagúe

Limpeza

Enxagúe

Desinfecção

Enxagúe

Purga

Injecção de álcool**

Purga**

22 min*

CICLO 4
Desinfecção apenas  

(Sem limpeza) 
Teste de 

vazamento

Pré-enxagúe

Desinfecção

Enxagúe

Purga

15 min*

CICLO 5
Purga adicional

Purga

Injecção de álcool**

Purga

2 min*

CICLO 8
Decapagem do 

Soluscope 3

Decapagem

Enxagúe

Desinfecção

Enxagúe

Purga

30 min*

CICLO 6
Autodesinfecção

• �Após cada programa diário e antes de 
cada programa caso o Soluscope 3 não 
tenha sido utilizado por 72 horas.
• �     se estiver bloquiado mudar o filtro 
0,2 μm antes do ciclo 6.

Tanque de desconexão 
Desinfecção

Unidade de pré-filtragem 
Filtro de água de 0,2 µm 

Desinfecção

Enxagúe

Desinfecção da máquina 
Filtro terminal de 0,2 µm 

Desinfecção (segunda fase)

Modo de espera +
ciclagem superior a uma hora

Enxagúe defasado, 
accionado pelo utilizador

Purga dos circuitos internos

50 min*


